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	L. p.
	Stół diagnostyczno-zabiegowy
	(Wypełnia Wykonawca)

	1.
	Producent – nazwa i kraj.
	

	2.
	Nazwa i typ/model urządzenia
	

	3.
	Rok produkcji   2021/2022 r.
	

	4.
	Numer katalogowy.
	


	L. p.
	Parametry wymagane
	(Wypełnia Wykonawca)
Spełnianie warunku TAK / NIE 
 lub opisać

	1.
	Stół – produkt nowy
	

	2.
	Stalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową w kolorze białym.
	

	3.
	Trzyczęściowe leże łamane do pozycji fotela 
z otworem na twarz i zatyczką w podgłowiu. 
	

	4.
	Regulacja wysokości stołu za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym.
	

	5.
	Łożyskowany mechanizm regulacji wysokości.
	

	6.
	Części blatu regulowane poprzez sprężyny gazowe.
	

	7.
	Grubość pianki w leżu > 4 cm.
	

	8.
	Wieszak (uchwyt) na podkład higieniczny.
	

	9.
	System kółek jezdnych.
	

	10.
	Długość stołu nie mniejsza niż 200 cm.
	

	11.
	Szerokość stołu: 70 cm.
	

	12.
	Regulacja wysokości stołu w zakresie od 50 cm do 95 cm.
	

	13.
	Regulacja kąta podgłówka od - 65° do 40°.
	

	14.
	Regulacja kąta oparcia od 0° do 80°.
	

	15.
	Masa własna stołu do 95 kg.
	

	16.
	Maksymalne obciążenie stołu nie mniejsze niż 150 kg.
	

	17.
	Leże pokryte materiałem zmywalnym (tapicerka).
	

	18.
	Kolor tapicerki – ciemny odcień szarości.
	


