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Wymagane parametry techniczne


Głowica convex współpracująca z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Aloka Alpha 7.



Pełna nazwa urządzenia:    …………………………………. 

Producent:                          …………………………………. 

Kraj pochodzenia:              …………………………………. 

Rok produkcji:                   ………………………………….


	Lp. 
	Parametry wymagane 
	Warunek graniczny 
	Wartość oferowana 

	1
	Nowa głowica convex matrycowa - czteropasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy
	TAK
	 

	 
	1) Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 – 6,0 MHz.
	TAK
	 

	 
	2) Liczba elementów: min. 190
	TAK
	 

	 
	3) kąt obrazowania min. 60 stopni 
	TAK
	 

	 
	4) obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości 
	TAK
	 

	2
	Certyfikat CE na głowicę 
	TAK
	 

	3
	Warunki serwis i gwarancji 
	 
	 

	 
	Okres gwarancji 
	min. 12 miesięcy 
	 

	 
	Czas reakcji serwisu w dni robocze 
	max. 48 godzin
	 

	 
	Serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis producenta aparatu 
	TAK 
	 



